
呼~購用{宏育器黒の試作
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種の料開設が関恐々 H活原タれているが予これ

の呼吸器を装着すると畿b、できないとい号線使があっ

この止め相互のJ主主誌がうまくゆかず，ベ，を起

たがiもあるようであふロ

このような状況にもかかわらず. 'J:H-I化されなわっ

たのは，上税約誌の小終;量化方、j将校iであ子)としす

気秘書?変ずることが，そグ)l:tl，綴掬であった勺 Lかし

トランジスターの発機みマイクロブオン， スl二「 カ

小型{じより、，訟具σ続行も nJ露!、っ二、
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摂近.;t:問では 2. 3の製品が秀夫され...，...:f:)り，"t

わが問ーとし， P菌喉ャイクやインタ←;j;島 /' (;:利用

たものが考えられt~M.母校丹l化される主でにさ長ら心:か
伊川j 。

l"IK.1¥...重松製ル;31とK.~~‘以来事費陥耕作所の i必

力を得て，東消 31'J.空気呼吸器騰の伝y封書器具をi試作し

切しむの成長治、冷られとので発表 jふー

2 器具の概要
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iラン人ター:

治資電Vft.無入力Il;j 15mA 

l~大出力椅 100mA 
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配 線:プリント脱線，耐水処理

放射加熱による詩集試験

1 目的

増巾号舎にトランチスターを用いていろt:め， 当事者

1~1i温時めぷ j滋低干が考えられと〉。これらの決況を
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沼田勇治*

躍し去のf聖廟限界老齢書~It.画排水利‘ i干ばついて試

ちそし!五月lilてへの主主的紛糾合得乙。

2 艇畿ブ7法

〔議員食

約射熱語)して， ユバンク〆 ナーを内川 L.
;c ç).前万い仏，pi~~具合とりつけたllS'-吸器をぺニットし

て. O. 03cal cm-" sec-1の放M熱量えわたるようにし

Jイ;7 ヅオンLこは， テーノレコ-.yーィニ録音

した(，'; ~-} r苦〈徒話の呼幽1'i)をイヤホ ンを介して

λl~: 凶均 から4f防省は、 トランジスター噌

(，~J) マイケロブオ L て干ャ γj … i • t僧rtJ 出力

協!綴 (%11議長ぶぎれている〉合鋭ゐでその績をの出力

uこゅ

声器具 .:.ftえも μとj)影事見方、ふるのH トy ンジ

ユター公ゆで，その畿鵡 :C.A熱帯対 CO.lmmゆ〉

μ触させしその抗ふさトラ /λ 51-i/ll!面温

ぬよLt:。

これらの状況は第 1図のとおりである。
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熱飢こ 1加の議型車器を用い.その上方50cmのと
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ころに僚声器具付の呼吸器をセットした。信号音.

出力浄;ますべてぷ絞 1と同僚としfニ。

なお，ffH本性をみるため通水をかけとジ水につit

たりする操作を加えた.

3 続験の結果

〈試験 1 刊さ果は， 団のとおりごある。こ

Wiの宰ui.は19'C，調UfU183%であゐ。

〔試験 2J の車Jg果は，第 3幽，第 4凶のとおりであ

る。 こわ灼グラ注u止は150 竺説肢:は7'1明者ちる。

第 2函試験2の結果加熱のみ
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量務 試験 2のがsヲ(加熱と

d一一一一一ーフE一一一一ーで..1.0 .fO <11) 

--4時!吋{令?

4 熱試験の考察

(l)試~じっし、て

この場合には，放射止ぷが少なし、i_め， トランーや

スターの表部湿度が所期の温度まで上昇せず， tcj(ý~ 

は達せら燃えfかった。!の、 L，一次畷動向特性とし

て，電首長良!史上昇に体ない，電池約が滋加 L，

結果的日同ゴJが増加し℃いる。その後はゆ自己放私

長時間使用当事のため.種総盤:itlが減少じ協力も減少ム

してし、る
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(2) 試験 2について

議ぶ:ごi;l:， Jm;¥'!¥にげの場合と， よるJ栄わ

えたぬ会とがあるが，いずれもiルネ上昇につH三泊

IIJ j産が増加し，ついにハウリングの状態を起いてい

る。 、れは試験 lの場合と同様I 'i暇納の谷主主士積書IH:

起11-4すみらのと考えられる。その後コらに温肢が上

昇し トすンジスター救ITtilffit度泊、 60'じ近辺じ利い

て，怒激に増rlJ:，'(が減少し，熱源除去，あるいはふ

に」ぞ冷却によって?巧ンジスヲ AI(lil，品肢が!乙

と ， 増 巾 数 ご と り 反 し て し 、 .

これらより，この容器簡保具を使用しt~J必九加熱

ミれると動作しなくなるが，冷却すると， II}健JHで

きる二とがわかる。

(3) 副知二よる影門

一般に下引い1，温!立に対しこ燥感ぇν，'， トヲ

， ~λ !J ，.制のj必f;議， ，，0‘C liijf幾4ニお金、-(，~~'， âJtFこそ

のi'l売を片:常化すると:、われている仁

こ μ こ;!jl， 、ごわ， トラゾンメ -J)iMI望

る問題容が紛らかにあらわれている o 議\~fÍl1})場合

は，事賃貸械のずFidーの膨連勝があら ~')tiL /，'げて ある

がの場合には 8 トランγλ タ喝のi品!皇が 3

そのほL抗i:ょi主したたぬ民 J2:2t

るq さら lばこ熱排似i日~~企とと写去之ゐ》か， ;J院をかけよパ:i.tける

と， トヰソジス F ←，，7)学'!Íl iir.~肢が下きちそともに，ふ

たたど設が1"11はしごし、る@長CLh21j，試験 I日;

水をかはたJ易fTには，をの*のえ的錫紋J'，昇がこレ/ょ

く使用:できなくなるまでに跡、11寺織を唆して L、る。

こ♂去ろに，i誌i出二上り作動 Lな;公るのは a ト

ラン/スターの性なを得七い。しかし，

で使期する場合，このi~t質を知ってい~UJ，使節感i

に水をかけるということもでラょう。

まん分裂皮で γ しなくたるよ〉な加熱

かなりの;ぷさであり ，W:~・の鋭 1:1\で i 主， そう}

の:1，:鶏をと嫁ずる状態である。 Lたがって，空気呼署員

;慌の侠熊崎~lJlがもくみても 20分種選t:e~ること金考

えれ}式日災用上Vul1広による影響f;i，特な場合

き無;えし℃さしっかえなl、ものと氾われ，る。

4 実用試験

的

試作とれと伝声miJl，が単品化きれ，ぶ配憶さ-

のでj 獲際に使月jした縁療を』凋炎し，今後の改良への

資料とするの

なお起点、とし られてレナここ ιは，外

らの音』略説織の必要性. トランジスターの湿度にみ③

影響， s意水部の良子H撃である。

全 額査の焼事聖



際組dH t:， ()署， 20集金訟について (j七!:~)事期間は

ねl:l9年11 I:fよ別手n40年 2刃10日までの聞の以

況である。

内科としで，使用男て上る延内?をおよび惣的関，

支!有結果， さらにトム己注見等

3 調査結果

川使Jli[<:1校およわ笠時間

第 I 次ω とおり.~~)る。
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(2) i吏丹終

10望書いすれも重量酔わで'ef/]. tJ‘つ f二本哲思議、体j'iさ

れ，令線検こ取付けア fJ:しい庁いう~:;哩があっ t~"

感知 t~等

'道事喜久イヅチが動きやすい 5件

音 町 よL、 2 # 

不足

防水性よい 1 • 

水が入った

'証池ケース 外れやすい
1 • 

4. 調査結果についての所感

は) 問符 ワ

電源スイッチは. タンブラ式であるため.特に収

納時に on，off が耳環礁でなく動作しやすいので，

~/'ヅシコ唱えに改良すーとら必要品、ある。

?寺哉は，小型にしたため制限を受けるのは止むを

得ない士止であり?チ型で犬H:l力のスピ今日カーを開

予告しなければならぷい。しかし現場ご民会ほぽ

員:できると応、われる.

防水校については骨短期間とゐった隊舎は

くよかったが， スイ γ チ等-1:議雨水的でJ与し、部分に，)

L、て考えなければならない母また内部に水が人るこ

とは，らこ支pyとよいもの町二ある。

電池ケースについては.やゆが確!交な点もあった

が，今後は内蔵するよう収良すべきである。

(2) その他

予期していた音量測節の聖書腎ι 向温時の影響等に

ついては， 何以|斗答通主役かった両隣君主か「ヌ考えて，

されてい音盤ü!，~fiÎj を:外/部に出し， I~ う?と調節

するようにすることは.被雑になる矢けであり，そ

(lぢ，!~:望書はない上うであ ~'O また浬湾問こよる際識も，

トザンジス勺ーの表ihi盆!援が 50' 以上にならため

には，他の部鈴がかなりめl匂温にならなければなら

s 特殊主以外，ふまり間続にならないようで

める。

5 本号警の特贋

1. 音貨につい℃

本採のように小型化された音声装置では，スピーカ

ーも小切ーになり歩その法低音がにくく fよろのは

虫魚であるーしかし. このような結果~) ， 南方では広

志内管迷に必軍事な切~JI'f'~:-:tま{可ら照幹事せず冒 きムに音

声令開くだり℃呼吸器全段、清していらことか 1'1であ

るという干11.，泉街働えているので.あえて良い務質にす

る られないのあくまでも明踏ま般に 1ft点を

jj <へきであゐ。

2 呼吸音について

ぶのマイアロフオ刈妾話式であり Lかむ， 1-1 

のすぐliijに取りつけてある事 :のため11千11及話番までもm
rj1 ;宝 ~L 之スピーカーよりIl\てくる倫マ f クロプオンの

位鎌かも誌に冷すニ，こより， 仏子日投資の入る、Lとは

時換できるが，呼吸際線務者の機労害事の状況が，呼吸

音や開くこ止に上り外照子hら'条信ド持労るであろ号との

考えから， Jえ 1でのたニろ呼吸れきと除くふ、川I予定

してL、なt¥") 

i安料 I量ねるニ!により。 その良民乏手リ定す

ベ心:じある。

事むすが

以上が，&;隅紙作しお時機 ~J増傾斜日iL.~.:得減遇政結果

である。

用個人総満関係お具は.子水行熱とトベ十自反す

るようなむ酷な霊長件をそ~~慈して作られている。二の(~

rr:m凡も， とれらを考宥!て試{午!.tとものでjhるが.

断水対，耐約泌について，あらゆる!日|からー (かも長;

j緩隣めi試験登録粧したわけではない衝突刺試験のが;鳴

かふむいくつかの開港iぷがでてきんといる。 しかし， .J;W， 

W川作品工;も十分災ぶJ"l拘でωj州jにi笹川寄るもの

で~I~ 。

Yこがっこ 3 これを j人税として今没も改と嫌け，

呼吸器を装着した場合でも，何らさ乱高島行動に変僻を生

じ啓L、ような権主主2器具影脅成すぺ芳である。

?をに，ヰ試作に会:I@目的協力会いただいたK.K

重松製作所. K.K.臼業常機製伶務主主深く議選皆寸る。
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